
Laboratorija:
eksternoTip mjerila/etalona: interno

aktivno završeno aktivno završeno

01.01.2024.  -  31.12.2024.

Kalibracije mjerila/etalona

Podgorica, Arsenija Boljevida bb                tel/fax: + 382 20 601 360, + 382 20 634 651                PIB:  02628511

Laboratorija za 
električne veličine

Etalon otpornosti 0 00 2

Izvor napona 0 00 1

Kalibrator električnog napona, struje i otpornosti 0 01 0

Mjerila za ispitivanje mjera zaštite u elektrotehnici 0 01 0

Mjerna kliješta 0 02 1

Multimetar 1 011 1

ommetar 1 00 0

Strujna kliješta 0 03 0

Laboratorija za dužinu 1 Dimenzionalni mjerni uređaj 0 00 2

Etalon za ovjeravanje mjernih letvi 0 00 1

Mikrometar za spoljašnja mjerenja 0 02 0

Mikrometar za unutrašnja mjerenja 0 01 0

Mjerila dužine opšte namjene 0 09 0

Mjerni klin 0 02 0

Mjerni lenjir 0 05 0

Mjerni sat 0 011 1

Planparalelne granične mjere 0 0423 0

Pomično mjerilo 5 017 3
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Laboratorija za velike 
zapremine

Etalon prelivna pipeta 0 00 4

Mjerna posuda 0 026 0

Radna Etalon mjerna posuda 0 02 0

Rotametar 0 09 0

Laboratorija za masu Teg klase tačnosti E₂ 0 191 37

Teg klase tačnosti F₁ 0 041 4

Teg klase tačnosti F₂ 0 02 2

Teg klase tačnosti M₁ 0 030 0

Teg klase tačnosti M₂ 0 010 0

Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase 
tačnosti I

1 018 9

Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase 
tačnosti II

0 051 0

Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase 
tačnosti III do 9000 kg

1 045 0

Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase 
tačnosti III preko 9000 kg

0 02 0

Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase 
tačnosti IIII

0 027 0

Laboratorija za pritisak Barometar 1 05 5

Manometri 0 053 2

Manovakuumetri 0 01 0

Mjerilo pritiska – kalibrator 0 00 2

Laboratorija za male 
zapremine

Laboratorijska mjerila zapremine tečnosti od stakla 0 045 1

Pipeta sa klipom 0 095 0
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Laboratorija za 
temperaturu

Indikatorski digitalni higrometar (mjerilo relativne 
vlažnosti)

0 087 17

Indikatorski termometar-digitalni 0 0190 63

Platinski Otpornički Termometar (PRT) 0 00 7

Stakleni termometar punjen sa tečnošdu 0 019 0

Termostatirani medijum - Sterilizator 0 02 0

Termostatirani medijum-frižider 0 03 0

Termostatirani medijum-inkubator 0 014 0

Termostatirani medijum-kupatilo 0 02 0

Termostatirani medijum-Ped 0 02 0

Termostatirani medijum-rashladna komora 0 03 0

Termostatirani medijum-Sušnica 0 014 0

Laboratorija za vrijeme 
i frekvenciju

Štoperica 0 09 4

10 2

Broj uvjerenja o kalibraciji (duplikat)

Broj uvjerenja o kalibraciji

0 0

917

0

150

0

10 11386 175Ukupno kalibracija:
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